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Beschreven wordt de ontwikkeling van een analysemethode voor de bepa-
ling van residuen van dihydrostreptomycine in melk, ei, urine en nier-
bekkenvocht. 
De uiteindelijke procedure bestaat uit een "off - line" zuivering over 
een Sep- Pak c18 kolommetje gevolgd door HPLC met "on-line" precontra-
tie en "post-column"-derivatisering met nitroprusside. Detectie vindt 
plaats bij 495 nm. 
De gemiddelde terugvindingapercentages liggen tussen 89-107% met een 
variatie coëfficiënt van 4-8%. 
De bepaalbaarheidsgrens ligt voor met nierbekkenvocht verzadigde fil-
treerpapierschijfjes bij 1,5 mg/kg; voor de andere matrices is de 
bepaalbaarheidsgrens lager dan 100 ~g/kg. 
Het de ont\olikkelde methode zijn melkmonsters afkomstig van intramuscu-
lair en int ramammair behandelde koeien onderzocht. Tot 48 uur na de 
laatste intramusculaire toediening kon dihydrostreptomycine in de melk 
,.,orden aangetoond. Bij int ramammaire toediening \olas dit nog mogelijk 




Dihydrostreptomycine (DHS) is een amineglycoside antibioticum en be-
hoort tot de groep van streptamide-derivaten . Karakteristiek voor deze 
groep van verbindingen zijn, naast de suikerachtige structuur, de twee 
guanidine- groepen ( zie figuur 1). Het wordt bereid d.m.v. de reductie 
van streptomycine (zie figuur 1). Beide verbindingen zijn alleen ver-
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Figuur 1: Struc tuurformules van (A) dihydrostreptomycine (R 1 = CH20H) 
en streptomycine (R 1 = CHO) en van (B) een guanidine-groep. 
DHS, kan aan glas bind en en heeft geen UV-licht absorptie anders dan 
in het korte golflengtegebied . DHS is een stabiele verbind ing; stabiel 
over een groot pH-gebied, stabiel t.a.v. lucht en licht en stabiel bij 
verhoogde temperatuur. De pKa bedraagt 7,4 (1,2). 
DHS \-7ordt, o.a. in combinatie met penicilline, in de veterinaire ge-
neeskunde toegepast o . a. voor de bestri .i ding van toast i tis bij koeien 
maar ook het gebruik bij pluimvee en varkens \-7erd beschreven (3). 
DHS metaboliseert niet maar verlaat het lichaam onveranderd, voorname-
lijk via de urine . Dij te hoge dosering kan accumulatie in de nier op-
treden. De binding met eiwitten is zeer laag (4). 
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Voor de controle op residuen van DHS in biologische matrices blijkt 
geen methode beschikbaar die breed inzetbaar, snel, selectief en ge-
voelig genoeg is. HPLC-methoden werden beschreven voor de bepaling van 
DHS in plasma en serum (5 - 8) . Voor andere biologische matrices \verden 
microbiologische- (9) en electraforese (10) methoden beschreven. 
Echter geen ervan beschikt over alle voornoemde eigenschappen. 
Doelstelling bij dit onderzoek was te komen tot een specifieke analy-
semethode, toepasbaar voor melk, ei , urine en nierbekkenvocht, met een 
bepaalbaarheidsgrens van 100 ~g/kg . Dit niveau ligt beneden de actie-
grens welke in de meeste landen wordt gehanteerd . 
In dit rapport wordt de ontwikkeling beschreven van een methode welke 
gebaseerd is op de bepaling van DHS met HPLC gecombineerd met "post -
column" derivatisering. 
2 NATERIALEN EN HETHODEN 
2. 1 Reagentia 
Alle toegepaste chemicalié'n \varen, tenzij anders vermeld , van p.a . -
kwaliteit (Merck, Darmstadt, FRG). Hater \verd gezuiverd met een Nil-
li - Q zuiveringa systeem (weerstand minimaal 10 Mohm/ cm) (Millipore, 
Milford, HA, USA). Alle pH-instellingen \verden uitgevoerd met azijn-
zuur (10-100%). 
De standaardstoffen dihydrostreptomycinesulfaat en streptomycinesul-
faat (equivalent met respectlevel ijk 770 ~g/mg en 7 50 ~g/mg actieve 
stof ,U.S . P.C. inc. Rockville, ND, USA) \verden opgelost in \Mter (100 
~g/ml) en doorverdund met 0, 01 H nat ri umacetaat/0, 08 H nat ri umheptaan-
sulfonaat (Aldrich, Steinheim, FRG) pH 4, 0. Laatst genoemde oplossing 
werd eveneens gebruikt bij de off - line opeencentrering/clean-up m.b . v. 
Sep-Pak c18 (Hillipore) en bij het aanvullen tot volwne van het eind-
extract. Ei-monsters werden vooraf verdund met 0, 9% natriumchloride 
oplossing in \-later . Voor injectie \olerden de monsteroplossingen gefil-
treerd over een 0,45 ~m filter (Gelman, Arm Arbor, Hl, USA). 
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Het HPLC-opconcentreringseluens was 0,01 M natriumacetaat/0 ,02 M na-
triumhexaansulfonaat (Aldrich) pH 4,0 en het eluens was 0,05 M na-
triumacetaat/0, 013 H natriumhexaansul fanaat pH 6, 0 gemengd met aceton 
(90 + 10 v/v) . Alle oplossingen die hexaan- of heptaansulfonaat 
bevatten \•lerden gefiltreerd (0, 45 ~m, type HA, Millipore). 
Nat riumnitroprusside is een giftige stof . Daarom \>lerd bij de bereiding 
van het derivatiseringsreagens gewerkt in een afzuigkast en gebruik 
gemaakt van handschoenen. Vamo1ege de zeer sterke invloed van licht op 
het derivatiseringsreagens werden alle handelingen dienaangaande uit-
gevoerd onder uitsluiting van UV-licht. Bij de bereiding van het rea-
gens komt gas vrij. Het derivatlseringsreagens \oJerd tegen het licht 
beschermd en werd als volgt bere id: 0,8 g natriumnitroprusside 
oplossen in 178 ml water, achtereenvolgens toevoegen 2 ml 40% 
natronloog en 4 ml 30% waterstofperoxide . Deze oplossing gedurende een 
nacht roeren op een magneetroerder (200 r.p.m.) en voor gebruik 
affiltreren over een vouwfilt er (type 595, S&S, Dassel, FRG). 
Het injectiepreparaat, St reptoproepen (Per ml: procainebenzylpenicil-
line 200.000 I.E., dihydrost reptomycinebase( a l s sulfaat) 200 mg res-
pectievelijk 250 mg), t.b.v. de uitscheidingsproef na intramusculaire 
toediening '"as afkomstig van A. U. V., (Cuijk, The Netherlands). Het 
preparaat Nafpenzal 72, laktatie- injector (per injector à 3 gram: 100 
mg nafcilline (als natriumzout), 300.000 I.E. natrium- penicilline- Gen 
100 mg dihydrost reptomycine-base (als sulfaat) \>las afkomstig van 
Mycofarm (De Bilt, The Netherlands). 
2.2 Instrumentatie en chromatografische omstandigheden 
Bij de monsterop\•lerking \oJerden gebruikt: coolspin centrifuge (3000 x 
g, -10°C , MSE, Cra\o7ley, Sussex , UK), Pierce evaparator (Rockford, IL, 
USA), pH meter (GC 820, Schott, Hofhiem a . TS . , FRG), magneetroerder 
(200 r.p.m . IKA""'\oJerke, Staufen, FRG). 
Inleidende experimenten bij het onderzoek van het derivatiseringsrea-
gens \oJerden uitgevoerd met een model DU 40 spectrofotometer (Beckman, 
Irvine, CA, USA) . 
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Het kolomsc hakel - HPLC -systeem zoals weergegeven in figuur 2 bestond 
uit: HPLC -pomp (Spectroflo\-1 400, ABI, Ramsey, NY, USA), injectieauto-
maat (model 231 sample injector/ 401 dilutor, Gilson Hedical 
Electronics, Villiers- le- Bel, France) , UV/Vis - detector met wolfraam-
lamp (model 783, ABI), peris taltische slangenpomp (Breda Scientific, 
Breda, The Netherlancl s ) uitge rust met 0,1 ml/min slang (Skalar, Breda, 
The Net herlands) met in het uiteinde van deze slang een injectienaald 
(22Gx1 1/ 4 , 0,7x30 mm Nr.12, Terumo, Le uven, Belgium) met in het Luer-
koppelingsgedeelte een propje glas\-101 \olélt als filter van het d erivati -
seringsreagens diende, PTFE- coil (4 m x 0, 5 mm I.D., Chrompack, 
Hiddelburg, The Net herlands) , 1/16 in. x 0, 75 mm TEE (Valco , Hous ton, 
FL, USA), concent reringskolom 10 x 3 mm (Chrompack) gevuld met Sep- Pak 
c
18 materiaal (Hillipore) en analytische kolom 125 x 4 mm I.D. gevuld 
met LiChrospher 100 RP - 18 (5 lJm) met een l1 x 4 nun I. D. voorkolom ge-
vuld met voornoemd kolommat eriaal (He rck). Tijdens de ont\-likkel ings-
fase \>lerd ook gebruik gemaakt van een 100 x 3 mm I. D. kolom gevuld met 
Lichroso rb RP 18 mat e riaal als analytische kolom (Chrompack) en 
Pe risorb RP 18, 30- 40 lJlll (Herck), Hypersil ODS 30 llm (Shandon 
Scientific Ltd, As tmoor, Runcorn, UK), Bondapak/Corasil, 30- 40 llm 
(Hillipore) en Baker c
18 SPE (J. T. Baker Chemical Co ., Phillipsburg , 
N.J., USA) als materiaal voor de concentreringskolom. Chromatogranunen 
\ole rden geregistreerd m.b.v. een integ rator (Chromatopac C-R2A, 
Shimadzu, Kyoto, Japan) of met een r ecorder (BD 41, Kipp & zonen, 
De lft, The Netherland s ). 
Het elue n sdebiet \-las 1 ml/min (bij Lichrosorb RP 18 kolom 0, 6 ml/min), 
de s nelheid bij he t injecteren e n opconcentreren was 1,5 ml/min en h e t 
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Figuur 2: schematische weergave van de HPLC-opstelling . De schakel-
kraan (Va) en de dilutor (Di) zijn onderdelen van de injectieautomaat 
(S ) • 
De procedure bij opeencentreren en scheiding was als volgt : 
De concentreringskolom (CC) werd eerst m.b.v . d e dilutor gespoeld met 
achtereenvolgens 750 ~1 water, 1000 ~1 acetonitril, 750 ~1 water en 
2250 ~1 gebufferde hexaansulfonaatoplossing. Vervolgens werd m.b.v. de 
dilutor het monster (400-1000 ~1) op de concentreringskolom gebracht 
en deze kolom werd nagespoeld (400-1000 ~1, totaal met injectievolume 
1400 ~1). De kraan (Va) werd gedurende 3 minuten in het hoge druksys -
teem geschakeld \>laardoor het monster m. b.v. de HPLC-pomp (P -1) van de 
concentreringskolom \>lerd geëlueerd \>laarna de eigenlijke scheiding 
plaats vond. Met behulp van de peristaltische pomp (P -2 ) werd het 
reagens toegevoegd. Dit werd in de reactiespiraal (RC) gemengd met 
eluens. Alle bes turingshandelingen werden uitgevoerd middels de injec-
tieautomaat . De totale proeed ure duurde circa 16 minuten per monster . 
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De detectorinstelling '~as als volgt: 0,02 a.u.f.s. bij een golflengte 
van 495 nm, rise time 5 seconden. 
2.3 Monstervoorbewerking 
Bij het onderzoek ,.,erden de volgende matrices onderzocht: kippe- ei, 
koemelk, varkensurine en in het nierbekken (varkensnier) geplaatste 
filtreerschijfjes. 
2.3. 1 Extractie 
Heel ei werd gemengd m.b . v . een Omnim~er en vervolgens werd het homo-
genaat gemengd met O, 9% natriumchloride oplossing (verhouding ei : op-
lossing, 1+2 v/v). Hierna werd de pH ingesteld op 4, 0 en ,.,erd geduren-
de 5 minuten gecentrifugeerd (3000 x g). Van de bovenstaande oplossing 
werd 10 ml opgewerkt zoals beschreven in 2.3.2 
Melk (40-60 ml) werd eerst ontroomd door 5 minuten te centrifugeren 
(3000 x g, -10°C) ,.,aarna de bovenliggende vetlaag '"erd verwijderd. 
Vervolgens '"erd de pH ingesteld op 4, 0 en hierna \>Terd wederom gecen-
trifugeerd (5 minuten, 3000 x g). Hierna werd 5 ml opgewerkt zoals 
beschreven in 2. 3.2 . 
Urine werd eerst over een papierfilter gefiltreerd. Hierna werd de pH 
op L•, 0 gebracht en '"erd 5 ml urine over een met methanol en water ge-
conditioneerde Sep- Pak c18 cartridge geleid. De cartridge werd nage-
spoeld met 2 ml ,.,at er en het totale el uaat van 7 ml '"erd opge,."erkt zo-
als in 2. 3. 2 beschreven. 
Aan een filtreerschijfje, verzadigd met circa 100 )11 nierbekkenvocht, 
,.,erd 2 ml gebufferde nat riumheptaansulfonaat - oplossing toegevoegd. 
Deze oplossing werd gefiltreerd over een 0,45 )lm filter en 1 ml van 
deze oplossing werd direct geïnjecteerd. 
2.3.2 Opzuivering en concentrering 
Het onder 2.3. 1 verkregen monsterextract werd gemengd met 40 ml gebuf-
ferde tegenionoplossing (0,01 M natriumacet aat/0,08 M natriumheptaan-
su 1 fo na at pH 4, 0) en het tot aal '"e rd over een Se p-P a k cart rid ge geleid 
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(geconditioneerd met 5 ml methanol, water en gebufferde tegenionoplos-
sing). De cartridge werd nagespoeld met 2 rnl gebufferde tegenionoplos-
sing en daarna gedroogd met 3 ml lucht. Vervolgens werd geelueerd met 
3 ml methanol in een gecalibreerde puntbuis en onder sti ksto f bij 50°C 
ingedampt tot een volume van circa 400 ~1. Hierna werd aangevuld tot 2 
ml met de gebufferde tegenionoplossing en werd met 2 ml hexaan geex-
traheerd op een vibrofix (1250 r .p.m.). Fasescheiding werd bewerkstel-
ligd d.m.v. centrifugeren bij 1000 x g. De waterige fase werd voor in-
jectie in het HPLC systeem gefiltreerd over een 0,45 ~m filter. 
2.4 Uitscheidingsproet 
2.4.1 Intramusculaire toediening 
Twee koeien kregen een int ra- musculaire injectie met st reptoproe pen. 
De dosering dihydrost reptomycine bedroeg 10 mg/kg lichaamsge\>licht 
(respectievelijk 27,5 ml en 26,0 rnl). De injectie werd na 24 en 48 uur 
herhaa ld . He t preparaat werd om ca . 8.00 uur toegediend en de koeien 
'"erden om 7. 30 uur en 16.30 uur gemolken. Melkmonsters van 100 ml van 
elk melkmaal vanaf één melkmaal voorafgaand (blanco) aan het tijdstip 
van injiceren werden verzameld . De avondmelk \olerd binnen 30 minuten na 
monstername bij 4°C geplaatst. De daaropvolgende morgen om 8. 00 uur 
werden de monsters bij -20°C geplaatst . De ochtendmelk werd direct na 
melken bij -20°C geplaatst. 
De dieren liepen dag en nacht in de \veide, waar ze de beschikking had -
den over volop gras . Daarnaast \-lerden ze t\-leemaal per dag tijdens het 
melken bijgevoerd met een beetje krachtvoer. 
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2.4.2 Intramanunaire toediening 
Van een koe werd het "rechtsachter-k\~artier" eenmalig behandeld met de 
laktatie- injector Nafpenzal 72. De int ramanunaire dosering aan dihydro-
streptomycinesulfaat was zodoende 100 mg absoluut. Het preparaat \~erd 
om circa 17. 00 uur toegediend. De koe \<lerd dagelijks om 6. 30 uur en 
15.45 uur gemolken. Van de h1artieren Herd de melk afzonderlijk ver-
zameld. De melk van het melkmaal voorafgaand aan de behandeling \>lerd 
bij de analyse gebruikt als blanco. Bij de eerste vier mellw1alen werd 
na behandelingen de avondmelk na monstername bij 4°C en de daaropvol-
gende morgen bij - 20°C geplaatst; de ochtendmelk werd dezelfde och-
tend bij -20°C geplaatst. De daaropvolgende mel~nonsters Herden niet 
ingevroren maar \>le l gekoeld bewaard. 
3. RESULTATEN EN DISCUSSIE 
3.1 Derivatisering 
3. 1. 1 Inleidende experimenten 
Amineglycosid e antibiotica absorberen alleen licht bij golflengten 
\>lelke liggen rond 200 nm. Omdat in dit gebied zeer vele componenten 
absorberen blijkt d erivati sering of een zeer uitgebreide monstervoor-
bewerking noodzake lijk. Gezien de complexe matrices ligt derivatise-
ring dan voor de hand. 
Door Kubo (5, 6) \>lerden twee verschillende post-column derivatiserings-
reagentia, respectievelijk B-nathoquinone-4-sulfonaat en ninhydrine, 
beschreven voor de bepaling van DHS in serum. Geen van beide reagentia 
bleek, vamo1ege te geringe select i viteit en gevoeligheid, toepasbaar 
voor de door ons onderzochte matrices. Oplossingen van fluorescamine 
en o- phtalaldehyde bleke n eveneens ongeschikt als derivatiserings-
reagens. 
Bij de dunne laag chromatografie werd he t gebruik van natriumnitro-
pruss id e als kleurreagens voor de det ectie van guanidines besc hreven 
(11). 
-14-
Uit figuur 3 blijkt dat DHS, opgelost in \o/at er , reageert met het rea-
gens . Het absorptiemaximum van het reactieproduct ligt bij 495 nrn en 
de molaire extinctiecoëfficiënt is 3 x 103 • De reactie bleek snel te 
verlopen. Bijna onmiddelijk na het mengen \o/erd de maximale absorptie 
bereikt. Van het reactiemechanisme is binnen ons laboratorium niets 
bekend . 
.. /\ i. 
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Figuur 3: UV/Vis-spectra van (A) natriurnnitroprusside-oplossing geme-
ten t.o . v. \vater, (B) een mengsel van oplossingen van natrium-
nitroprusside en dihydrostreptomycine (1 mg/ml) t . o.v. \vater en (C) 
als B maar nu t .o . v. de nat riumnitroprusside- oplossing. 
Het reagens \verd vervolgens getest onder post-column derivatiserings-
omstand ig heden. DHS Herd opgelost in een door l~ahl (7) toegepast 
el uens (0, 02 N nat riumhexaansulfonaat en 0 , 025 N natriumfosfaat in 
acetonitril-Hater (8 : 92)) en dit \verd gemengd met het reagens. De 
reactie bleek onder de beschreven omstandigheden niet te verlopen. 
De reactie \verd zo\vel door acetonitril als door fosfaat-ionen gehin-
derd , maar niet door methanol, aceton en acetaat-ionen. 
3.1.2 Post-columnderivatisering 
De reactie van DHS met nat riumni troprusside \verd getest onder post-
column derivatiseringsomstandigheden (keuze van het eluens Hordt in 
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hoo fdstuk 3.2 besproken). Zowel de reactiespiraallengte (reactietijd) 
als het reagensdebiet \verden gevariëerd . Uit figuur l1 blijken beiden 
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Figuur 4: piekhoogt e van dihydrostreptomycine (A) al s functie van de 
reactiespiraal- lengte (reagensdebiet 0,10 rul/min) en (8) als functie 
van het reagensdebiet (spiraallengte 1,5 m). Overige instellingen zie 
tekst. 
Hoewel deze experimenten niet \verden uitgevoerd met het uiteindelijk 
gekozen chromatografische systeem maar met de Lichrosorb RP 18 kolom 
(0, 6 ml/min) valt uit figuur 4 op te maken dat geen grote gevoelig-
heids\'linst valt te behalen door verdere optimalisering van voornoemde 
parameters t .a.v. het uiteindelijke chromatog rafis che systeem . 
Na het toevoegen van de waterstofpe roxide bij de be r e iding van het 
reagens onstaat een gas . Deze reactie in het reagens is van invloed op 
de ruis in het chromatogram . Naar de samenstelling van het reagens 
werd geen verder onderzoek verricht . 
3. 2 Chromatografie 
De in de literatuur beschreven scheidingssystemen zijn gebasseerd op 
ion-paar chromatografie; een alkaansulfanaat als tegenion en acetoni-
tril in de mobiele fas e en met octadecyl beladen silica als stationai-
re fase. 
\-lahl (7) beschreef een scheiding \velke \verd uitgevoe rd bij pH 6, 0 
tenvijl anderen (5,6,8) kozen voor een lagere pH (gebied 3,0- 3 ,3) . 
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Gezien de pKa van DHS (=7, 4) zal bij de lagere pH meer retentie Horden 
verkregen lolaardoor het gehalte aan o.a. tegenion lager kan zijn . In 
combinatie met de post - columnreactie, 1o1el ke alleen bij hogere pH ver-
loopt (circa pH 11), is het echter noodzakelijk over een eluens te be-
schikken waarvan de pH makkelijk omslaat tot de voor de reactie ge-
\olenste pH. Daarom 1o1erd het chromatografische systeem beschreven door 
\~ahl gekozen als uitgangspunt. Acetonitril en fosfaat 1o1erden, omdat 
deze stoffen de post - columnreactie remmen, vervangen door respectieve-
lijk aceton en acetaat . Het methanol als "modifier" Has dihydrostrep-
tomycine Hel goed chromatografeerbaar ; streptomycine echter niet. 
In de literatuur werden voor de scheiding de volgende kolommaterialen 
beschreven: ~ -Bondapak c18 , Lichrosorb RP 18, Ultrasphere Ion Pair, en 
Radial-Pak c18 (5-8.) Uit practische overwegingen werd door ons in 
eerste instantie een 100 x 3 mm I. D. kolom met Lichrosorb RP 18 toege-
past. Lat er 1o1erd overgestapt op een 125 x 4 mm I. D, kolom gevuld met 
Lichrospher 100 RP 18. Niet alleen in kwaliteit maar vooral in duur-
zaamheid was laatstgenoemde kolom superieur aan de Lichrosorb-kolom. 
Het uiteindelijke sc heidingssys t eem was: 0,05 H natriumacetaat/0 ,013 M 
nat riumhexaansulfonaat pH 6, 0 + aceton (90+10 v/v) als eluens en met 
als kolom 125 x L, rum I. D. Lichrospher 100 RP 18. Voor een chromatog ram 
van een standaardoplossing zie figuur 5. 
DHS 
0 t (min) 15 
Figuur 5: Chromatagram van een standaard dihydrostreptomycine (1 
~g/ml, 0, 02 AUFS, 400 lll injectie). Voor experimentele omstandigheden 
zi e t e kst. 
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3. 3 Honstervoorbe\•Terking 
In eerste instantie werd geprobeerd om ruwe extracten, in combinatie 
met kolomschakelen, te injecteren. Om aan het gestelde doel, zoals in 
de inleiding geformuleerd, te kunnen voldoen bleek een monstervoorbe-
werking noodzakelijk. Alleen door Kurosm·Ta (8) Herd een monstervoorbe-
\verk.ingsprocedure beschreven m.b.v. Sep-Pak c18 • Verder werd geen mon-
stervoorbe\olerking anders dan onteh;ritten m.b.v. methanol of perchloor-
zuur beschreven voor de bepaling van DHS. 
Op basis van de fysische eigenschappen van DHS \•Terden met behulp van 
standaarden een aantal oriënterende experimenten uitgevoerd. 
DHS bleek, opgelost in \'laterig milieu, nagenoeg onvertraagd van een 
met methanol en water geconditioneerde Sep-Pak c18 te elueren (recove-
ry bij 5 ml standaardoplossing gevolgd door 2 ml Hater was 105%). 
Deze opzuiveringsstap bleek erg effectief bij de op,.;rerking van urine. 
Gele kleurstoffen die in het chromatagram stoorden konden zodoende 
ven.;rijderd \olorden. 
DHS bleek, indien opgelost in een oplossing van 0,02 M natriumhexaan-
sulfanaat pH 4,0, niet extraheerbaar met hexaan (verhouding 1+2). Deze 
partitie \.;rerd, met uitzondering voor schijfjes verzadigd met nierbek-
kenvocht, algemeen toegepast om het uiteindelijke extract te zuiveren 
van resterende apo l a ire componenten. 
Opconcentreren van DHS \olas mogelijk door DHS, opgelost in 10 ml \olater 
+ fysiologische zoutoplossing (1 +2) te mengen met 40 ml 0, 01 M na-
triumacetaat/0,08 M natriumheptaansulfonaat pH 4,0 en deze oplossing 
over een vooraf geconditioneerde Sep- Pak c18 te leiden (recovery 97%). 
Bij lagere concentra ties aan heptaansulfonaat, in ieder geval vanaf 
0,04 molair, bleek verlies op te treden (recovery 88%) . Standaarden 
bleken daarna met 3 ml aceton goed van de Sep-Pak te elueren. In de 
aam.;rezigheid van monstermatrix bleek de elutie met aceton echter niet 
succesvol (recovery 55%). Met methanol als elutiemiddel werd zo\.;rel 
voor standaarden als voor monster s met toevoeging een recovery van 
minimaal 95% gevonden. Deze concent r erings- en zuiveringsstap \olerd met 
succes toegepast bij ei, urine en melk. 
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Door Barends (4) werd aangegeven dat aminog1ycoside antibiotica aan 
glas kunne n binden. Daarom werd besloten na de clean-up/opconcentre-
ringsstap niet tot droog in te dampen om zodoende heroplossingsproble-
men te voorkomen. Het eluaat van de Sep-Pak \•Terd ingedampt totdat na -
genoeg alle methanol was verdampt en circa 400 )ll \-laterige fase res -
teerde (dood volume van Sep-Pak). Om k\-1antitatief te kunnen '"erken 
\-lerd na indampen aangevuld tot 2 ml in een gecalibreerde puntbuis. 
Bij de totale monstervoorbe,.,erking \-lerd, afhankelijk van de matrix, 
een faktor 1, 5-2 , 5 geconcentreerd. 
3.4 Preconcentreren d.m.v. kolomschakelen 
Bij een im-1endige diameter van de analytische kolom van 3 tot 4 nun is 
een injectievolume van 200 )ll het maximum . Uitgaande van een eind-
extract van 2 ml en een 200 )ll injectie zou de bepaalbaarheidsgrens te 
hoog uitvallen. Daarom werd , analoog aan b.v. de bepaling van carbadox 
en metaboliet en (3), gekozen voor kolomschakeling. Een relatief groot 
volume wordt op een kleine kolom geïnjecteerd. Het kolommetje \-lordt 
eventueel gespoeld en wordt vervolgens in het hoge druk systeem ge-
se hakeld. 
Om de toepassingsmogelijkheden van diverse pakkingsmaterialen voor de 
concentreringskolom te testen we rd 1 ml standaard in 0,01 M natrium-
acetaat/0 ,01 M natriumhexaa nsultanaat pH 4,0 geïnjecteerd op een 10 x 
2, 1 nm I. D. concent reringskolom (20 )lm screens). Na injectie \-lerd de 
kolom gespoeld met een variabel volurne 0,01 M natriumace taat/0,01 M 
natriumhexaansultanaat pH 4,0, tegenstroom geUlueerd gedurende 5 minu-
ten en vervolgens werd de DHS-piekhoogte vastgesteld. In totaal werden 
vijf typen kolommat eriaal getest . Zowel bij Sep-Pak als bij Hypersil 
bleek na s poelen met 4 ml geen doorbraak op te treden. Bij alle andere 
mat erial en trad reeds bij de injectie (volume <1 ml) doorbraak op . Ge-
zien de beschikbaarheid werd voo r Sep- Pak c18 als pakkingsmateriaal 
gekozen . 
Dit materiaal '"erd verder getest met behulp van mon s ters met toevoe-
gingen van DHS. Bij monsterextracten bleek het signaal in de t i jd on-
afhankelijk van het spoelvolume van de concentreringskolom af te ne-
men. Als voorbee ld zie tabel I. 
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Tabel I: Piekhoogten DHS (cm) van monsters en standaarden in de tijd 
injectie van : 
standaard 
standaard 
monster met toevoeging 











Uit tabel I blijkt dat, hoewe l uit het zelfde flesje ge'i.njecteerd , bij 
het monster met toevoeging een enorme afname voor de tweede injectie 
optreedt, terwijl voor de standaarden een constante piekhoogte wordt 
waargenomen, ook nadat monsters zijn geïnjecteerd. 
Ook bij verleng ing van de tegenstroomspoe ltijd tot 10 minuten (= 86 
keer het kolomvolume) bleek het effect op te treden, '"aarschijnlijk 
ve roorzaakt door overbelading door matrix va n d e concentrering skolom. 
Daarom we rd de concent reri ngskolom voor iedere injectie gespoeld c .q. 
geactiveerd . 
Tabel II: Spoelschema van concent reringskolom (10x3 mm I. D.) 
Vloeistof 
'vat e r 
acetonitril 
water 
0,01 M natriumacetaat / 














Tabel li geeft een overzicht van de uiteindelijke spoelprocedure. Het 
dit systeem kon goed reproduceerbaar geïnjecteerd \vorden(n=l4, VC =5% ), 
Er \verd geen afname van het signaal in de tijd \vaargenomen bij injec-
tie van monsters met standaardtoevoegingen. 
De concent ret·ingskolom werd dagelijks vervangen. 
3. 5 Karakterisering van de methode 
Met de uiteindelijke methode \verden verschillende experimenten uitge-
voerd om de toepasbaarheid te bepalen. 
Om de lineariteit vast te stellen werd van een standaardreeks 400 ~1 
geïnjecteerd. Op basis van piekhoogte was de ijklijn recht (r2 
=0, 9998) tussen 0, 10 en 5, 0 ~g/ml (absoluut gezien tussen 40 ng en 
2000 ng) . Op basis van piekoppe rvlakte \vas de ijklijn tot minimaal 50 
2 ~g/ml recht (r =0,9998) . 
Om de selectiviteit van de me thode te testen \verd een aantal dierge-
neesmiddelen op het systeem geïnjecteerd met een concentratie \velke 
overeenkomt met minimaal 30 mg/kg van de desbetreffende component in 
biologische matrices. Geen van de verbindingen vermeld in tabel lil 
s toorde de bepaling v a n DHS . 
Tabel lil : Overzicht van diergeneesmiddelen \velke niet s toren bij de 
bepaling va n dihydrostreptomycine tot een niveau van minimaal 30 mg/kg 
biologische matrix . 
neomycine kanamycine gentamycine 
chlooramfenicol sulfaguanid ine monensin 
salinomycine narasin tetracycline 
chloortetracycline doxycycline rifamycine 
ampicilline penicilline cloxacilline 
lincomycine eryt hromyc ine oleandomyc ine 
spi ramycine tylosine avoparcine 
bacitracine novobioc ine s pectinomycine 
Streptomycine gaf wel een piek in het chromatagram te zien . Door aan-
pass ing van het eluens kunnen beide componenten van elkaar gescheiden 






0 t (min) 20 
Figuur 6: Chromatagrammen van mengsel van elihydrastreptomycine en 
streptomycine (1 ~g/ml), (A) e1uens met 10% aceton, 400 p1 injectie en 
(B) me t 8% aceton, 800 p1 injectie. Voor experimentele omstandig heden 
zie t e ks t. 
Vervolgens \verd het gemiddelde terugvindingapercentage vastgesteld. 
Circa 15 minuten na toevoeging Herden de monsters geanalyseerd . De re-
s ul taten zijn \oJeergegeven in tabel IV. 
Tabel IV: Terugvindingapercentages voor melk, ei, urine en schijfjes 




melk 106, 6 
ei 99, 1 
urine 89,2 















Het hoge niveau van de terugvindingspercentages wijst op het feit dat 
geen verlies optreedt ten gevolge van matrixinvloeden of ten gevolge 
van de toegepaste analysemethode . Het niveau voor urine ligt wat lager 
dan dat van de andere matrices . Dit kan verklaard \o~orden door het feit 
dat bij de pH-instelling erg veel azijnzuur nodig was om pH 4,0 te be-
reiken. Voor deze volumefout is niet gecorrigeerd bij de berekening 
van het terugvindingspercentage. 
De gecallibreerde puntbuisjes bleken niet erg betrouwbaar (maatstreep 
2 ml bleek 1, 92 ml, VC 13%, n=10). De naU\olkeurigheid van de methode 
kan zeer waarschijnlijk verbeterd \olOrden door streptomycine als inter-
ne standaard te gebruiken. 
Aan de hand van chromatagrammen van onafhankelijke blanco monsters 
\•7erden de bepaalbaarheidsgrenzen berekend (xb
1
+6s). Voor ei \-lerd een 
bepaalbaarheidsgrens van 80 JJg/kg gevonden (n=10), voor melk een 
\olaarde van 50 JJg/kg (n=10) en voor schijfjes 1,5 mg/ml (n=6). Van uri-
ne was slechts ~~n blanco monster beschikbaar en wordt om die reden 
bui ten beschou\-ling gelaten . Het ruisniveau kan enigzins variëren bij-
voorbeeld als gevolg van de toestand van de pompslang maar ook de ou-
derdom van het derivatiseringsreagens is van invloed . 
Voor chromatagrammen van blanco' s, blanco' s met toevoegingen en een 
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0 t (min) 15 
(A) (C) 
Figuur 7: Chromatagrammen verkregen met de uiteindeli jke procedure. 
De onderste chromatagrammen zijn blanco' s, de bovenste chromatagrammen 
zijn monsters met dihydrostreptomycine : (A) blanco ei, (B) blanco ei 
met toevoeging van DHS, 1 Jlg/ml, (C) blanco melk, 1 ml injectie, (D) 
positief monster melk, 302 )lg/ml , 1 ml injectie, (E) blanco 
nierbekkenvocht, 1 ml injectie en (F) blanco nierbekkenvocht met 
toevoeging van DHS, 1 Jlg/ml, 1 ml injectie. 
3 . 6 Uitscheidingaexperiment 
-24 -
3.6.1 Intramusculaire toediening 
De resultaten van het uitscheidingsexperiment zijn weergegeven in ta-
bel V. Hieruit blijkt dat, bij 400 ~1 injectie, DHS tot 2 melkmalen 
(24 uur) na de laatste toediening (10 mg/kg i .m.) in melk aangetoond 
kan \vorden en bij 1 ml injectie op het HPLC-systeem tot 4 melkmalen 
(48 uur) na toediening . De hoogste concent ra ties aan DHS worden in de 
melk van het melkmaal volgend op de intramusculaire toediening 
gevonden. Dit niveau blijkt na iedere injectie bereikt te worden (na 
8, 5-32,5 en 56,5 uur). Het gehalte \-lordt niet hoger als gevolg van 
herhaalde behandeling . De concentratie na 24, 48 en 72 uur blijkt vrij 




0 20 40 60 80 100 
tijd na eerste injectie (ux) 
Figuur 8: Uitscheidingscurve van dihydrostre ptomycine via melk na in-
tramusculaire behandeling van koe B (zie ook tabel V) . 
Het relatief lage gehalte van DHS in melk is een gevolg van het feit 
dat het transport vanuit het plasma naar de melk moeizaam verloopt . 
Deze barriëre kan alleen goed door apolaire verbindingen genomen 
worden . In melkvet behoeft, na intramusculaire toediening, geen DHS te 
worden venvacht (12). 
De uitscheiding via de melk verloopt voor beide dieren nagenoeg ge-
lijk . 
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Tabel V : Gehalte aan dihydrostreptomycine (~g/kg) in melk na 
intramusculaire toediening van DHS. Na 24 en 48 uur werd de toediening 
herhaald. 'I\.;ree koeien werden behandeld. 
tijd na 1e gehalte dihydrostreptomycine 
toediening (11g/kg) 
(uur) dier A dier B 
8,5 280 298 
24 80 52 
32,5 310 305 
48 62* 40 * 
56,5 320 302 * 
* 72 120 60 
* 80,5 <50 25 
* 96 n.a . 11 
* De gehalten zijn bepaald m. b .v . 1 ml HPLC - injecti e. Bij het 
gehalte van 11 lJg/kg ,.;ras de signaalruisverhouding 3:1 . 
n . a . : niet geanalyseerd . 
3.6.2 Intramammaire toediening 
Uit figuur 9 en tabel VI blijkt dat DHS nog tot en met het zesde melk-
maal (71 uur) na toediening in melk van het behandelde ln.;rartier kan 
worden aangetoond . De hoogste concent ra tie aan DHS is 21, 5 mg/kg, en 
,.;rordt gevonden in melk van de melkbeurt na toediening. Uiteraard lig-
gen de gehalten bij deze toedieningsvorm vele malen hoger dan na in-
tramusculaire injectie omdat het preparaat via de speen rechtstreeks 









0 10 20 30 40 50 60 70 80 
tijd na toediening kul 
Figuur 9: Uitscheidingscurve van dihydrostreptomycine via melk van het 
behandelde kwartier na int ramammaire behandeling. 
In de melk van de niet behandelde kwartieren kon geen DHS \olorden aan-
getoond. Daarom \olerd alleen melk van het behandelde k\o~artier onder-
zocht. 
Er \olerd bij de analyse 1 ml monsterextract geïnjecteerd. 
Tabel VI: Gehalte aan dihydrostreptomycine (llg/kg) in melk van het be-
handelde k\o~artier na intramammaire toediening. 
tijd na gehalte dihydrostreptomycine 




37 , 5 825 
47 233 





Een snelle, relatief gevoelige en selectieve methode is ont\."ikkeld 
voor de bepaling van residuen van dihydrost reptomycine in melk, ei, 
urine en in met nierbekkenvocht verzadigde filtreerschijfjes. 
De bepaal baarheidsgrens ligt lager dan 100 JJg/kg. Alleen voor de met 
pré- urine verzadigde schijfjes bedraagt deze 1,5 mg/kg. Dit is even 
hoog als met de EEG 4 -platentest; de detectiegrens van de Niem"e 
Nederlandse Niertest is groter dan 30 mg/kg. 
Het totaal gemiddelde terugvindingspercentage is 101% (n=2 9), schijf-
jes niet meegerekend. 
Minimaal 25 monsters kunnen per dag per persoon per opstelling worden 
geanalyseerd . De methode \"erd getest op praktijkmonsters melk. Na in-
tramusculaire injectie kon nog tot maximaal 48 uur na toediening dihy-
drostreptomycine in de melk \...arden aangetoond. Na int ramammaire injec-
tie kon nog tot 71 uur na toediening dihydrostre ptomycine \vorden aan-
getoond . 
Door verdere optimalisering van de methode is het zeer waarschijnlijk 
mogelijk d e bepaalbaarheidsgrens te verlagen . 
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BIJLAGE A 
PROGRMINA VOOR DE 231/401 GILSON INJECTOR TEN BEHOEVE VAN INJECTIE VAN 
EXTRACTEN VOOR DE BEPALING VAN DIHYDROSTREPTOHYCINE 
Toelichting: 
De concentreringskolom was rechtstreeks op de Rheodyne kraan model 
7010 gemonteerd (figuur 2) . De 401 dilutor werd gevuld met 0 , 01 H 
natriumacetaat/ 0,02 H natriumhexaansulfonaat . De code van het toege-
paste monsterflesjesrek was 0 (totaal 80 posities). De indeling van 
het rek was als volgt : de plaatsen 1 t/m 25 werden gereserveerd voor 
de monsters, de plaatsen 26 t/m 50 voor flesjes gevuld met water en de 
plaatsen 51 t/m 75 waren bestemd voor flesjes gevuld met acetonitril. 
Posities 76 t/m 80 werden niet gebruikt (figuur Al). Een spuit met 




RACK CODE 0 not used 
Figuur Al: Schematische \-leergave van de indeling van het injectierek. 
programma: 
regelnummer opdracht 
1 Input A0/23/1/1000 
2 Input B15 /0/1/25 
3 Input Cll /73/1/500 
'• 
co = 0 
5 Rack code 0 
6 For a 1/5 
7 For b 1/5 
8 co co+ 1 
9 If co > B15 
10 Home 
11 Tube A+5/B 
12 Aspir 0/750/3 
13 ~of ai t 5 
14 Tube 0/0 
15 Inject 0 
16 Disp 0/7 50/3 
17 Hait 5 
18 Tube A+lO/B 
19 Aspir 0/1000/3 
20 Hait 5 
21 Tube 0/0 
22 Disp 0/1000/3 
23 Hait 5 
24 Tube A+5/B 
25 Aspir 0/7 50/3 
26 Hait 5 
27 Tube 0/0 
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toelichting 
voer injectievolume in 
voer aantal monsters in 
voer backflushtijd in (x 0,01min) 
monsterteller op nul zetten 
monsterrek definiëren 
openen van programmalus, bepaald 
samen met regel 7 plaats in rek 
hoog monsterteller op met 1 
als alle monsters geïnjecteerd 
zijn dan stoppen, anders doorgaan 
ga naar positie A+5/B in rek (111ater) 
dilutor (adres 0) zuigt 750 ~1 op met 
snelheid 3 (1,5 ml/min) 
wacht 0,05 minuut 
ga naar injectiepoort 
kraan schakelt in laad - positie 
dilutor geeft 750 ~1 af 































geef 750 ~1 water en 2250 ~1 uit vat 
(gebufferde 0,02 M Hexso3-) af. 
ga naar monsterflesje op positie A/B 
zuig AO ~1 monster op (regel 1) 
geef injectievolume+lOOO ~1 uit vat 
schakel kraan in inject-positie 
display geeft monsternummer aan 
wacht CllxO,Ol min. (regel 3) 
schakel kraan terug, einde backflush 
sluit lus af 
sluit lus af 
